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PROLEX™ E. coli O157 LATEX REAGENT KIT  
  
Wprowadzenie: 
Prolex™ E. coli O157 Latex Reagent Kit służy do wstępnej identyfikacji szczepów serogrupy Escherichia coli 
O157. Szczepy  E. coli serogrupy E. coli O157 należą do patogenów produkujących verotoksyny VT. 
Drobnoustroje te są szczególnie niebezpieczne dla  człowieka ze względu na niską dawkę infekcyjną. 
Najgroźniejszym przedstawicielem serogrupy jest serotyp E. coli O157:H7, odpowiedzialny za krwotoczny nieżyt 
jelita grubego (HC) oraz powikłania w postaci zespołu hemolityczno-mocznicowego (HUS) lub małopłytkowej 
plamicy zakrzepowej (TTP). 
Pod względem cech biochemicznych szczepy serogrupy E.coli O157 nie odbiegają od cech biochemicznych 
rodziny Enterobacteriaceae. Cechą charakterystyczną typowych E. coli O157 jest brak zdolności fermentacji 
sorbitolu, jednakże odnotowano obecność nietypowych szczepów E. coli O157, które fermentują sorbitol. 
Szczepy takie izolowane na podłożach zawierających jako substrat różnicujący sorbitol, mogą zostać nie 
wykryte, dlatego większe powodzenie izolacji wszystkich szczepów serogrupy E. coli O157 uzyskuje się z 
zastosowaniem podłoża chromogennego (Chromogenic E. coli O157) . 
 
Zasada działania: 
Prolex™ E. coli O157 Latex Reagent Kit jest testem lateksowym.  Niebieskie cząsteczki lateksu  opłaszczone są  
uczulonymi przeciwciałami  króliczymi (IgG) skierowanymi przeciwko  antygenom szczepów serogrupy E. coli 
O157. Uczulone przeciwciałami cząsteczki lateksu łączą się z antygenami szczepów serogrupy E. coli O157. 
Reakcja widoczna jest jako aglutynacja antygen-przeciwciało, w przypadku gdy badany szczep należy do 
serogrupy E. coli O157 lub zawiesina pozostaje jednorodna (brak reakcji aglutynacji), jeżeli badany szczep nie 
należy do E. coli serogrupy O157. 
Niebieski lateks ułatwia odczyt i interpretację wyników. 
 
Prezentacja zestawu: 
 
1. Latex Reagent of E.coli O157 (nr. kat. PL.072B, 3,1 ml odczynnika / 50 oznaczeń)– butelka z zakraplaczem 
zawierająca niebieskie cząsteczki lateksu opłaszczone przeciwciałami króliczymi (IgG), aglutynującymi ze 
szczepami serogrupy E. coli O157. 
                                               
2 Positive Control Suspension (nr kat. PL. 074B, 1,5 ml odczynnika / 50 oznaczeń)–  kontrola pozytywna. 
Butelka z zakraplaczem zawiera inaktywowany antygen serotypu E .coli O157:H7. 
3. Negative Control Latex (nr kat. PL.077B, 1, 5 ml odczynnika / 50 oznaczeń)–  kontrola negatywna . Butelka z 
zakraplaczem. Zawiera cząsteczki lateksu opłaszczone oczyszczonymi przeciwciałami króliczymi, które nie 
reagują ze szczapami serogrupy E. coli O157. 
4. Karty z polami reakcyjnymi . 
5. Bagietki do mieszania.  
Uwaga: 
Każdy z komponentów zestawu występuje także oddzielnie: 
 

Odczynnik Nr kat. Wielkość opakowania Ilość oznaczeń 
Latex Reagent of E.coli O157 PL.072B 3,1 ml 50 oznaczeń 
Latex Reagent of E. coli O157 PL.073B 6,2 ml 100 oznaczeń 
Positive Control Suspension PL.074B 1,5 ml 50 oznaczeń 
Positive Control Suspension PL.075B 3,0 ml 100 oznaczeń 
Negative Control Latex PL.077 B 1,5 ml 50 oznaczeń 
Negative Control Latex PL.076B 3,0 ml 100 oznaczeń 
Karty z polami reakcyjnymi    PL.092-48 48 sztuk ----------- 
Bagietki do mieszania PL.091 300 sztuk ------------ 
Dodatkowo:                       E. coli H7 Latex Test Reagent, ref. PL.079B ( 2,0 ml) 
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PROLEX™ E. coli O157 LATEX REAGENT KIT  
Ostrzeżenia: 
1. Odczynniki Prolex® przeznaczone są tylko do profesjonalnego użycia in vitro. 
2. Nie używać zestawu po wygaśnięciu daty ważności podanej na etykiecie. 
3. Niektóre reagenty zawierają azydek sodu, jako konserwant,  dlatego zalecana jest szczególna ostrożność 

podczas operacji. Azydek sodu może wchodzić w reakcje z ołowiem i miedzią, tworząc wybuchowe azydki. 
Z tego powodu w trakcie usuwania pozostałości odczynników należy spłukać dużą ilością wody, co 
zapobiega tworzeniu się azydków. 

4. W przypadku kontaktu ze skórą, zanieczyszczoną skórę umyć wodą z mydłem. W przypadku kontaktu  
          z   oczami, należy płukać przy otwartej powiece przez 15 minut. W razie konieczności skontaktować się  
          z lekarzem specjalistą. 
5. Próbki kliniczne, podłoża hodowlane, należy traktować jako odpad zakaźny i postępować z nimi  
         w sposób przewidziany dla odpadów zakaźnych. 
6. Wszystkie czynności przy wykonaniu badania wykonywać zgodnie  z dołączoną do zestawu 
          instrukcją użytkowania 
7. Nie używać odczynników wykazujących reakcję autoaglutynację (przyczyną może być kontaminacja    
          odczynnika) 

   
Przechowywanie: 
 Odczynnik przechowywać w szczelnie zamkniętych oryginalnych opakowaniach w temp. 2-8°C. 
       Nie zamrażać. Odczynniki przechowywane w zalecanych warunkach pozostają stabilne do upływu  
      terminu ważności podanej na opakowaniu. 
         
Materiały niezbędne do wykonania testu, nie będące  w zestawie: 

 ezy lub wymazówki 
 pipety Pasteuera 
 probówki szklane o wymiarach 12 x 75 mm lub inne 
 stoper 
 0,85% roztwór jałowego chlorku sodu (NaCl) 
 skala MacFarlanda  (nr kat. SD2350)- jeżeli konieczne 
 pojemniki na odpady  

 
Próbki do badania: 

1.   szczepy bakteryjne izolowane na podłożu MacConkey Sorbitol LAB-AGAR™ (PP1021) – kolonie nie 
fermentujące sorbitolu 

         2.   szczepy bakteryjne izolowane na podłożu chromogennym Chromogenic LAB-AGAR™ (PP0041) - kolonie 
fioletowe  
                z  ciemniejszym środkiem i jaśniejszą obwódką 

3. szczepy bakteryjne z czystej hodowli na agarze nieselektywnym, np. Trytpicasein Soy LAB-AGAR™ 
(PP1180)  

 
Procedura wykonania testu: 
Bezpośrednio przed użyciem odczynniki doprowadzić do temp. pokojowej (18-25°C). 

1. Przygotować i oznakować probówkę. 
2. Do probówki wprowadzić 0,2 ml jałowego 0,85 % NaCl. 
3. Za pomocą ezy zebrać kilka (1-4)  charakterystycznych  kolonii z odpowiedniej pożywki agarowej, 

wprowadzić do przygotowanej probówki. Dokładnie wymieszać, przygotowując w ten sposób 
homogenną zawiesinę o gęstości odpowiadającej ok. 3-5 ° w skali MacFarlanda. 

4. Na dwóch polach reakcyjnych umieścić po jednej kropli Negative Control Latex Reagent i E. coli O157 
Latex Reagent. 
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5.  Używając jałowej pipety pasteurowskiej obok każdej kropli odczynnika umieścić po 1 kropli 
przygotowanej zawiesiny (wielkość kropli powinna odpowiadać wielkości kropli odczynnika). 

 
PROLEX™ E. coli O157 LATEX REAGENT KIT  
 

6. Przy pomocy bagietki (do każdego pola reakcyjnego innej) zmieszać poszczególne odczynniki z 
zawiesiną. 

7. Kołysać płytkę ruchem kolistym przez 2 minuty. 
8. Obserwować wynik reakcji bez używania przyrządów powiększających. 

 
Interpretacja: 
Reakcja dodatnia- jeżeli po upływie 2 minut w danym polu reakcyjnym występuje aglutynacja w postaci 
kłaczków widoczna gołym okiem. 
         
Reakcja ujemna – jeżeli po upływie 2 minut w danym polu pozostaje jednorodna zawiesina 
 
Wyniki interpretować w oparciu o poniższą tabelę 
 

O157 Latex Reagent Negative Control Latex Reagent Uwagi 
 

+ 
 
- 

Badany szczep daje reakcję 
dodatnią, przypuszczalnie należy do 
serogrupy E. coli O157. Należy 
potwierdzić przynależność 
biochemiczną szczepu do 
Escherichia coli  

 
+ 

 
+ 

Badany szczep nie należy do 
serogrupy  
E. coli O157. Zachodzi reakcja 
krzyżowa. Zaleca się 
przeprowadzenie identyfikacji 
biochemicznej pozwalającej na 
ustalenie przynależności szczepu 

- nie badano Badany szczep nie należy do 
serogrupy 
 E. coli O157 

 
Sprawdzenie poprawności działania odczynników zestawu: 
Okresowo należy sprawdzić poprawność działania odczynników w sposób podany poniżej: 
1.Na oznakowane pola płytki reakcyjnej nanieść po 1 kropli odczynnika O157 Latex Reagent oraz Negative 
Control Latex Reagent. 
2. Obok każdej kropli umieścić po 1 kropli Positive Control Suspension. 
3. Przy pomocy bagietki (do każdego pola reakcyjnego innej) zmieszać poszczególne odczynniki . 
4.Kołysać płytkę ruchem kolistym przez 2 minuty. 
Obserwować wynik reakcji bez używania przyrządów powiększających. 
 
Wyniki interpretować w oparciu o poniższą tabelę 
 

O157 Latex Reagent Negative Ciontrol Latex Reagent Uwagi 
 

+ 
 
- 

Odczynniki działają poprawnie. 
Można stosować w rutynowych 
oznaczeniach 
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- 

 
- 

Odczynniki nie nadają się do 
dalszego użytkowania 

 
+ 

 
+ 

Odczynniki nie nadają się do 
dalszego użytkowania 

 
 
PROLEX™ E. coli O157 LATEX REAGENT KIT  
 
Opakowanie:     

                                                                                              
Zestaw odczynników lateksowych (50 oznaczeń ref. PL.  070B      
Zestaw odczynników lateksowych (100 oznaczeń), ref. PL. 071B 
 
 
Wyjaśnienia symboli:     Data ostatniej aktualizacji: 20.08.2022 
 

 


