
 

                                                                                                                                       

 
 

       

BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland                                                               Pro-Lab Diagnostics 
tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15;                                                                                    3 Bassendale Road, Bromborough, Wirral, Merseyside, CH62 
3QL 
 e-mail: mikrobiologia@biomaxima.com                                                                                                   U.K. 0151 353 1613 Fax 0151 353 161 

1 

PROLEX™ STAPH XTRA LATEX KIT PL. 1080                  PL. 1081                                                
  

 
Wprowadzenie: 
PROLEX™ Staph Xtra Latex  Kit służy do   identyfikacji Staphylococcus aureus  wrażliwych na meticylinę -MSSA i 
opornych na meticylinę MRSA. Ziarenkowce rodzaju Staphylococcus są bardzo rozpowszechnione w środowisku 
człowieka. W większości przypadków stanowią czynnik nosicielstwa, kolonizując przede wszystkim skórę i błony 
śluzowe, ale także są   przyczyną zakażeń zarówno u ludzi, jak i zwierząt. Posiadają wiele czynników wirulencji, 
np. hemolizyny, clumping factor, fosfatazy, toksyny, koagulazę  pozakomórkową, białko A i wiele innych.  
 
Zasada działania: 
PROLEX™  Staph Xtra Latex Kit jest testem lateksowym 4 generacji. Technologia PROLEX™  Staph Xtra Latex Kit 
umożliwia wykrycie wszystkich antygenów S. aureus:  clumping factor , białko A, antygenów kaspularnych 
typu 5 i 8 . Niektóre S. aureus oporne na meticylinę produkują małe ilości clumping faktor czy białka A lub ich 
receptory są maskowane przez struktury ściany komórkowej. Niebieskie cząsteczki lateksu  opłaszczone są  
uczulonym fibrynogenem, przeciwciałami  króliczymi (IgG) skierowanymi przeciwko  wszystkim antygenom S. 
aureus, dzięki czemu możliwa jest identyfikacja wszystkich szczepów S. aureus . Reakcja dodatnia widoczna jest 
jako aglutynacja antygen-przeciwciało, w przypadku gdy badany szczep posiada  jeden z antygenów czyli: 
clumping factor lub białko lub antygeny kapsularne typu 5 i 8. 
Niebieski lateks ułatwia odczyt i interpretację wyników. 
 
Prezentacja zestawu: 
 
1. Staph Xtra Latex Reagent (nr. kat. PL.1083/PL.1084), 2  x 2,5 ml  ml odczynnika / 100 oznaczeń nr kat. 
PL.1080/ 7,5 ml odczynnika lateksowego (300 oznaczeń, nr kat. PL.1081–  odczynnik lateksowy. Cząsteczki 
lateksu opłaszczone ludzkim fibrynogenem oraz przeciwciałami króliczymi  skierowanymi przeciwko wszystkim 
antygenom S. aureus. Odczynnik jako konserwant zwiera 0,098% azydek sodu. 
                                               
2. Negative Control Latex (nr kat. PL.1085,  5 ml odczynnika /do zesatwu PL.1080  lub 7,5 ml odczynnika dla 
zestawu PL.1081)–  kontrola negatywna . Butelka z zakraplaczem. Zawiera nie uczulone cząsteczki lateksu 
zawieszone w buforze konserwowanym 0,098% azydku sodu. 
3. Karty z polami reakcyjnymi z ponumerowanymi polami od 1 do 10. 
4. Bagietki do mieszania . 
 
Ostrzeżenia: 

1. Odczynniki PROLEX® przeznaczone są tylko do profesjonalnego użycia in vitro. 
2. Nie używać zestawu po wygaśnięciu daty ważności podanej na etykiecie. 
3. Niektóre reagenty zawierają azydek sodu, jako konserwant,  dlatego zalecana jest szczególna 

ostrożność podczas operacji. Azydek sodu może wchodzić w reakcje z ołowiem i miedzią, tworząc 
wybuchowe azydki, z tego powodu w trakcie usuwania odczynników, pozostałości należy spłukać 
dużą ilością wody, co zapobiega tworzeniu się azydków.   

4. W przypadku kontaktu ze skórą, zanieczyszczoną skórę umyć wodą z mydłem. W przypadku 
kontaktu z oczami, należy płukać przy otwartej powiece przez 15 minut. W razie konieczności 
skontaktować się z lekarzem specjalistą.      

5.   Próbki kliniczne, podłoża hodowlane, należy traktować jako odpad zakaźny i postępować z nimi  
w sposób przewidziany  dla odpadów zakaźnych. 

6. Wszystkie czynności przy wykonywaniu badania wykonywać zgodnie z dołączoną do zestawu 
instrukcją użytkowania. 

7. Nie używać odczynników wykazujących reakcję autoaglutynacji (przyczyną może być kontaminacja 
odczynnika). 
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Przechowywanie: 
 
 odczynnik przechowywać w szczelnie zamkniętych oryginalnych opakowaniach w temp. 2-8°C. 
       Nie zamrażać. Odczynniki przechowywane w zalecanych warunkach pozostają stabilne do upływu  
       terminu ważności podanej na opakowaniu. 
         
 
Materiały niezbędne do wykonania testu, nie będące  w zestawie: 

 stoper 
 szczep Staphylococcus aureus ATCC 25923 do kontroli pozytywnej testu 
 szczep Staphylococcus epidermidis ATCC 12228 do kontroli negatywnej testy 
 pojemniki na odpady  

Próbki do badania: 
1.       szczepy bakteryjne izolowane na podłożu Columbia LAB-AGAR™ +5%KB (PP1190) – kolonie otoczone 
strefą hemolizy beta, 
2. szczepy bakteryjne z czystej hodowli na agarze nieselektywnym, np. Trytpicasein Soy LAB-AGAR™ 

(PP1180) , 
 
Procedura wykonania testu: 
 
Bezpośrednio przed użyciem odczynniki doprowadzić do temp. pokojowej (22-28°C), 

1. Odczynniki doprowadzić do homogennej zawiesiny przez wstrząśnięcie fiolkami, 
2. Na pole reakcyjne nanieść 1 kroplę odczynnika Staph Latex Reagent, 
3. Za pomocą bagietki do mieszania zebrać kilka (1-4)  charakterystycznych  kolonii z odpowiedniej 

pożywki agarowej i umieścić obok kropli z odczynnikiem lateksowym. Dokładnie wymieszać odczynnik 
lateksowy z badanym szczepem, do uzyskania homogennej zawiesiny wykorzystując całe pole 
reakcyjne do oznaczenia, 

4. Kołysać płytkę ruchem kolistym przez 20 sekund, 
5. Obserwować wynik reakcji bez używania przyrządów powiększających, 
Jeżeli po 20 sekundach uzyskano aglutynację, należy wykonać test z Negative Control Latex, zgodnie z 

punktami 2do 5, 
 
Interpretacja: 
 
Reakcja dodatnia- jeżeli po upływie 20 sek. w danym polu reakcyjnym występuje  
        aglutynacja w postaci kłaczków widoczna gołym okiem.  
Reakcja ujemna – jeżeli po upływie 20 sek. w danym polu pozostaje jednorodna zawiesina, 
 
Wyniki interpretować w oparciu o poniższą tabelę 
 

Staph Xtra Latex Reagent Negative Control Latex 
Reagent 

Uwagi 

 
+ 

 
- 

Badany szczep należy do Staphylococcus aureus 
MSSA lub MRSA. Jeżeli zachodzi konieczność 
dokładnej identyfikacji szczepu, dalsze 
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postępowanie należy przeprowadzić zgodnie z 
przyjętą procedurą badawczą 

 
PROLEX™ STAPH XTRA LATEX KIT PL. 1080                  PL. 1081                                                
 
Sprawdzenie poprawności działania odczynników zestawu: 
 
Okresowo należy sprawdzić poprawność działania odczynników w sposób podany poniżej:  . 
1.Na oznakowane pola płytki reakcyjnej nanieść po 1 kropli odczynnika Staph Xtra Latex Reagent.   
2. Za pomocą bagietki do mieszania zebrać kilka (1-4) kolonii szczepu wzorcowego Staphylococcus aureus ATCC 
25923 oraz Staphylococcus epidermidis ATCC 12228  z odpowiedniej pożywki agarowej i umieścić obok kropli z 
odczynnikiem lateksowym.  
3.Kołysać płytkę ruchem kolistym przez 20 sekund. 
 
Interpretacja: 
Dodatnia aglutynacja ze szczepem Staphylococcus aureus ATCC 25923 i ujemna ze szczepem Staphylococcus 
epidermidis ATCC 12228  świadczy o poprawności działania odczynników. 
 
Ocena zestawu: 
 
Ocena zestawów Prolex™ Staph Xtra Latex Kit nr kat. PL. 1080 została przeprowadzona na 50 referencyjnych 
szczepach S.arureus, w tym użyto 10 szczepów S.aureus, których nie mnożna było zidentyfikować przy użyciu 
zestawu Prolex™ Staph Latex. Szczepy te cechowały się tylko ekspresją clumping factor i/lub białka A. Do badań 
użyto również 9 szczepów referencyjnych  Staphylococcus CNS. Prolex™ Staph Xtra Latex Kit poprawnie 
zidentyfikował wszystkie szczepy. Wyniki wykazały, że Prolex™ Staph Xtra Latex Kit ref. PL. 1080 odznacza się 
100% czułością i 100 % specyficznością. 
 
Ponadto Prolex™ Staph Xtra Latex Kit nr kat. PL. 1080 oceniono z zastosowaniem: 

 50 szczepów Staphylococcus aureus MSSA. 
 50 szczepów Staphylococcus aureus MRSA. 

Wszystkie szczepy zidentyfikowane zostały poprawnie, co wskazuje na 100% czułość i 100% specyficzność 
Prolex™ Staph Xtra Latex Kit ref. PL. 1080. 
 
Opakowanie:     
 
Zestaw odczynników lateksowych (100 oznaczeń), ref. PL.1080     
Zestaw odczynników lateksowych (300 oznaczeń), ref. PL.1081 
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Wyjaśnienie symboli:    Data ostatniej aktualizacji: 20.08.2022 

 


