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MICROBANK® REF PL.170M 
Opakowanie: 80 fiolek (16 w pięciu kolorach) 

 
Microbank®- różnokolorowy zestaw fiolek z perełkami zanurzonymi w specjalnym płynie konserwującym do 
przechowywania szczepów bakterii i grzybów w stanie zamrożenia. Microbank® stanowi alternatywę dla 
przechowywania szczepów w postaci liofilizatu lub w bulionie glicerolowym. 
 
Microbank® - sterylna fiolka, pojemności 2 ml zawierająca 25 perełek. Perełki umieszczone są w specjalnym 
płynie konserwującym, umożliwiającym optymalne warunki podczas przechowywania. Przechowywane szczepy 
bakterii i grzybów w trakcie przechowywania nie ulegają mutacjom.  Porowata powierzchnia perełek umożliwia 
przyleganie mikroorganizmów. Microbank® jest zalecany do przechowania szczepów bakterii i grzybów w stanie 
zamrożenia.  
 
Tok postępowania: 
Przygotowanie  Microbank® do zamrożenia: 

1. Przygotować 18-24 –godzinną hodowlę szczepu na odpowiednim podłożu stałym( Instrukcja 
producenta szczepów). 

2. Oznakować fiolkę Microbank® za pomocą wodoodpornego pisaka. 
3. Z zachowaniem warunków jałowości zdjąć nakrętkę z fiolki Microbank®. 
4. Pobrać oczko ezy przygotowanej na podłożu agarowym hodowli i wprowadzić do fiolki z perełkami i 

płynem konserwującym. Dokładnie wymieszać ezą. 
5. Następnie zamknąć szczelnie fiolkę i obracać ruchem góra-dół (4-5 razy) do całkowitego wymieszania 

wprowadzonych komórek z płynem konserwującym. Uzyskana zawiesina powinna mieć konsystencję 
emulsji. 

Uwaga: do mieszania nie używać mieszalnika Vortex! 
6. Odstawić na 30 sekund. 
7. Używając, np. jałowej pipety Pasteuer`a odciągnąć nadmiar płynu. 
Uwaga: perełki nie powinny być zanurzone w płynie, ponieważ jego 

      obecność spowoduje sklejanie się perełek w procesie zamrażania,  
      co w konsekwencji  będzie utrudniało odzysk szczepów. 

                              Dokładnie zamknąć  fiolkę za pomocą zakrętki i umieścić w plastikowym pudełku  
                               Microbank® Freezer Storage Box (PL.169/B-1) 
 

8. Wstawić do zamrażarki o temp. –20°C do – 70°C.   Uwaga: temperatura – 70°C  
        jest  najbardziej optymalną do długiego  przechowywania szczepów. 

        
Uwaga: W przypadku  stosowania niskich temperatur fiolki z perełkami wstawić dodatkowo do 
specjalnego ochronnego opakowania, tzw. kriobloku (Cryblock Insulated Aluminium Block – 
PL.155-1). Krioblok zbudowany jest z dwóch warstw. Wewnętrzna – aluminiowa, zewnętrzna- 
styropianowa. Opakowanie to jest przeznaczone do przechowywania 20 fiolek z perełkami. 

                        W przypadku przechowywania w ciekłym azocie, do umieszczenia  fiolek z perełkami  
                        w pojemniku  z ciekłym azotem służy aluminiowy pręt zakończony uchwytem 
                       (Aluminium Cryocanes PL.166)   
Ożywianie szczepów 

1. Fiolkę Microbank® należy wyjąć z zamrażarki lub z pojemnika z ciekłym azotem.  
2. Używając jałowej igły lub pincety wybrać z  fiolki 1 perełkę z odpowiednim mikroorganizmem. Szybko 

zamknąć fiolkę i ponownie wstawić do urządzenia zamrażającego. Zmiany temperatury wpływają 
niekorzystnie na przechowywane mikroorganizmy! 
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3. Wybraną perełkę przenieść 
 

MICROBANK® REF. PL.170M 
 na odpowiednie podłoże stałe i wykonać posiew redukcyjny (dobór podłoża zgodnie z Instrukcją 

producenta szczepów), 
 do odpowiedniego podłoża płynnego ( dobór podłoża zgodnie z Instrukcją producenta szczepów). 

Ograniczenia: 
 
Microbank® może być stosowany jedynie do przechowywania mikroorganizmów 
W trakcie stosowania, wszystkie operacje powinny być wykonywane z zachowaniem warunków aseptyki dla 
zapewnienia odpowiednich właściwości przechowywanych mikroorganizmów do wyczerpania perełek 
Microbank® nie powinien być używany, jeżeli: 
fiolki wykazują widoczne ślady wycieku(strata płynu konserwującego), 
zmętnienie płynu konserwującego sugeruje kontaminację, 
nie stosować po wygaśnięciu daty przydatności. 
Raz wybrana perełka nie może być ponownie umieszczona w  fiolce. 
Fiolki jest dostępny w kilku kolorach. Kolory nie mają ujemnego wpływu na funkcjonowanie produktu. Różne 
kolory fiolek ułatwiają jego stosowanie. 
 
Środki ostrożności: 
 
1. Zaleca się aby wszystkie czynności związane zarówno z  przygotowaniem szczepów do namnożenia , jak 
    i z ożywianiem szczepów były wykonywane w komorze laminarnej 
2. Podczas przygotowywania szczepów do zamrożenia i w trakcie ożywiania szczepów postępować  
     z zachowaniem środków ostrożności przewidzianych dla pracy z materiałem zakaźnym 
     Szczepy, fiolki po wyczerpaniu perełek, zaczepione perełki, materiały użyte w trakcie przygotowania  
      i odzyskiwania szczepów traktować jako materiał zakaźny i postępować z nimi w sposób  
      przewidziany   dla odpadów zakaźnych 
 
Przechowywanie: 
 
Przed użyciem Microbank® może być przechowywany w temp. + 4°C lub temperaturze otoczenia. 
Przechowywany w tych warunkach zachowuje stabilność do wygaśnięcia daty ważności podanej na etykiecie. 
 
Dostępność zestawów Microbank ®: 
 

Microbank ® - zestaw niebieski PL.170/B 80 fiolek 
Microbank ® - zestaw zielony PL.170/G 80 fiolek 
Microbank ® - zestaw czerwony PL.170/R 80 fiolek 
Microbank ® - zestaw żółty PL.170/Y 80 fiolek 
Microbank ® - zestaw morski PL.170/LB 80 fiolek 
Cryblock Insulated Aluminium Block- opakowanie do 
przechowywania w ciekłym azocie 

PL.155-1 20 fiolek 

Aluminium Cryocanes –aluminiowy pręt do umieszczania 
opakowania w pojemniku z ciekłym azotem 

PL.166 12 szt. 

Microbank ® Freezer Storage Box – plastikowe pudełko do 
przechowywania fiolek w zamrażarce 

PL.169/B-1 1 pudełko na 80 fiolek 

Microbank ® Freezer Storage Box – plastikowe pudełko do PL.169/B-4 4 pudełka na 80 fiolek  
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przechowywania fiolek w zamrażarce 
 
 
 
 
 
 
 
MICROBANK® REF. PL.170M 
 
 
Wyjaśnienie symboli:                                   Data ostatniej aktualizacji: 20.08.2022 
 

 


