TEST OXIDASE™ REAGENT REF. PL.390

Odczynnik do wykrywania oksydazy cytochromowej C u drobnoustrojéow Gram-ujemnych niefermentujgcych.

Sktad
0,3 % roztwor tetramethyl-p-phenylenediamine w stabilizujgcym buforze. ........cccovveviieiciiiicceeee .15 ml
Opis

Ptynny odczynnik oksydazowy uzywany do identyfikacji niefermentujgcych bakterii Gram-ujemnych.
Test opiera sie na wykrywaniu aktywnosci enzymu oksydazy cytochromowej C. Enzym ten utlenia
barwnik redox ( obecny w odczynniku ), ktéry zmienia barwe z bezbarwnej na fioletowa.

Obecnos¢ buforu jako czynnika redukujgcego obniza jego samo utlenienie oraz poprawia jego stabilnosé.

Materiaty niezbedne do wykonania testu

Ezy platynowe lub plastikowe

Bibutowe krazki lub paski

Cieplarka

Podtoza mikrobiologiczne do izolacji bakterii
Szczepy kontrolne

Wymazdéwki
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Technika
Do wykonania testu wybiera¢ pojedyncze kolonie z 18-24 godz. hodowli. Kolonie ze starszych hodowli
moga dawac nietypowe reakcje.
1. Metoda bezposrednia
% nanie$¢ 1 krople odczynnika na wybrang pojedyncza kolonie wyizolowang na odpowiednim
podtozu.
* odczekaé 30 sek. i sprawdzié¢ zmiane barwy na niebieska lub fioletowa. W przypadku kolonii
$luzowatych, wynik odczytywac po 1 min. — reakcja dodatnia
2. Metoda wykrywania oksydazy na krazku bibutowym lub pasku

% 1-2 krople odczynnika nanie$¢ na bibutowy krazek lub pasek o dowolnych rozmiarach. Odczekaé 1-2
minuty do wchtoniecia odczynnika,

* pobraé za pomocg ezy badane kolonie i wetrzeé¢ w miejscu naniesienia odczynnika,

* odczekac 30 sek. i sprawdzi¢ zmiane barwy na niebieska lub fioletowa- reakcja dodatnia

3. Metoda wykrywania oksydazy za pomocg wymazowki
* zebraé wymazéwka badane kolonie z podtoza agarowego,
% dodaé na wymazdwke z pobranymi koloniami 1-2 krople odczynnika,
% odczekaé 30 sek. i sprawdzi¢ zmiane barwy na niebieska lub fioletowa — reakcja dodatnia

Interpretacja
Reakcja ujemna: brak zmiany barwy na niebieskg lub fioletowa
Reakcja dodatnia: zmiana barwy na niebieskg lub fioletowg
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Przechowywanie:

% odczynnik przechowywaé w szczelnie zamknietych oryginalnych opakowaniach w temp +15 do +30°C.

Ostrzezenia:

* produkt do uzytku in vitro

* nie stosowac po uptywie terminu waznosci

% unikaé kontaktu ze skérg, oczami i odzieza. Palny

% podczas pracy z odczynnikiem przestrzega¢ zasad Dobrej Praktyki Laboratoryjnej.

Kontrola jakosci

Kontrole jakosci nalezy przeprowadzi¢ z nastepujgcymi szczepami

Szczep Reakcja
Escherichia coli ATCC 25922 ujemna
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 dodatnia
Opakowanie: nieprzezroczysta fiolka 15 ml.

Data ostatniej aktualizacji: 10.08.2022

Wyjasnienia symboli:

Znaczenie

Numer Katalogowy
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Wyréb do diagnostyki in vitro

Producent

Przestrzegac zakresu temperatury

Uzy¢ przed

Kod partii

Sprawdz instrukcji obstugi

Chroni¢ przed wilgocia

Autoryzowany przedstawiciel na terenie Wspoélnoty Europejskiej

Dystrybutor
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Sterylny

Sterylizowane aseptycznymi technikami przetwarzania

STERILE Sterylizowane radiacyjnie

Trzymac z dala od $wiatta stonecznego
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W zawiera ilo$¢ wystarczajaca na "n" testow
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