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PROLEX™ Streptococcal – Select Grouping Latex Kit REF. PL.030 
 Opakowanie:     
 Zestaw reagentów do identyfikacji paciorkowców grup A,B,C,D,F i G.  

Zestaw umożliwia wykonanie 60 oznaczeń 
Wprowadzenie: 
Paciorkowce beta -hemolizujące  stanowią problem w zakażeniach człowieka i zwierząt. Zależnie od gatunku 
mogą wywoływać zakażenia , takie jak: bakteriemia, posocznica, róża, zakażenia połogowe, zapalenie gardła, 
zakażenia dróg moczowych, liszajec, zakażenia ropne z różną lokalizacją, zapalenie wsierdzia. W następstwie  
przebytych zakażeń paciorkowcowych może dojść do powstania choroby reumatycznej, zapalenia nerek i 
innych poważnych schorzeń.  
 
Przeznaczenie: 
PROLEX™ Streptococcal – Select Grouping Latex Kit- to szybki test aglutynacyjny do identyfikacji 
paciorkowców grup serologicznych wg Lancefield A,B,C,D,F i G wyizolowanych z próbek klinicznych.  
Zasada działania: 
PROLEX™ Streptococcal – Select Grouping Latex Kit.  – to zestaw odczynników ekstrakcyjnych oraz 
lateksowych umożliwiających identyfikację ważnych z punktu klinicznego paciorkowców beta-hemolizujących. 
Niebieskie cząsteczki lateksu  opłaszczone są  uczulonymi przeciwciałami  króliczymi skierowanymi przeciwko  
swoistym grupowo antygenom paciorkowców ( wielocukier C) obecnym w ścianie komórkowej. Różnice w 
budowie wielocukru C  są podstawą podziału paciorkowców na grupy serologiczne wg Lancefield 
Zasada działania testu polega na wyekstrahowaniu w temperaturze pokojowej swoistego antygenu (wielocukru 
C) z komórek badanych szczepów i ich reakcji ze swoistymi przeciwciałami opłaszczonymi na niebieskich 
cząsteczkach  lateksu. Reakcja widoczna jest jako aglutynacja antygen-przeciwciało.  
Reakcja ekstrakcji jest reakcją enzymatyczną przebiegającą w temperaturze pokojowej 
Większe cząsteczki niebieskiego lateksu (950 – 1050 nm) eliminują reakcje krzyżowe mogące zachodzić między 
paciorkowcami grup A i C oraz grup D i G 
 
Skład zestawu: 

1. Odczynniki ekstrakcyjne: 
Extraction Reagent 1 (żółty ) 
Extraction Reagent 2 (czerwony) 
Extraction Reagent 3 (niebieski) 

2. Polyvalent Positive Control ( poliwalentna kontrola pozytywna) 
3. Bagietki do mieszania 
4. Karty z polami reakcyjnymi ( 10 pól)  
5. Niebieskie odczynniki lateksowe dla grup: A,B,C,D,F i G 

 
Extraction Reagent 1 ( żółty kolor odczynnika) –  1 butelka z zakraplaczem zawierająca 3,2 ml reagentu  1 
konserwowanego 0,098% azydku sodu. 
Extraction Reagent 2 ( czerwony kolor odczynnika) – 1 butelka z zakraplaczem zawierająca 3,2 ml reagentu  2  
Extraction Reagent 3 (niebieski kolor odczynnika) – 2 butelki z zakraplaczem zawierające  po 8 ml każda 
reagentu 3 konserwowanego 0,098% azydku sodu. 
Polyvalent Positive Control –  1 butelka zawierająca 2 ml  poliwalentnego ekstraktu antygenowego grup 
serologicznych A,B,C,D,F i G paciorkowców. 
 
 
Niebieskie odczynniki lateksowe dla grup: A,B,C,D,F i G : 
Blue Latex Suspension Group A – butelka z zakraplaczem zawierająca 3 ml niebieskiego lateksu opłaczczonego 
uczulonymi przeciwciałami króliczymi  przeciwko antygenom Streptococcus grupa A. Cząsteczki lateksu 
zawieszone są buforze o pH=7,4, konserwowanym 0,098% azydkiem sodu. 
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PROLEX™ Streptococcal – Select Grouping Latex Kit REF. PL.030 
 
 
Blue Latex Suspension Group B – butelka z zakraplaczem zawierająca 3 ml niebieskiego lateksu opłaczczonego 
uczulonymi przeciwciałami króliczymi  przeciwko antygenom Streptococcus grupa B. Cząsteczki lateksu 
zawieszone są buforze o pH=7,4, konserwowanym 0,098% azydkiem sodu. 
Blue Latex Suspension Group C – butelka z zakraplaczem zawierająca 3 ml niebieskiego lateksu opłaczczonego 
uczulonymi przeciwciałami króliczymi  przeciwko antygenom Streptococcus grupa C. Cząsteczki lateksu 
zawieszone są buforze o pH=7,4, konserwowanym 0,098% azydkiem sodu. 
Blue Latex Suspension Group D – butelka z zakraplaczem zawierająca 3 ml niebieskiego lateksu opłaczczonego 
uczulonymi przeciwciałami króliczymi  przeciwko antygenom Streptococcus grupa D. Cząsteczki lateksu 
zawieszone są buforze o pH=7,4, konserwowanym 0,098% azydkiem sodu. 
Blue Latex Suspension Group F – butelka z zakraplaczem zawierająca 3 ml niebieskiego lateksu opłaczczonego 
uczulonymi przeciwciałami króliczymi  przeciwko antygenom Sterptoccocus grupa F. Cząsteczki lateksu 
zawieszone są buforze o pH=7,4, konserwowanym 0,098% azydkiem sodu. 
Latex Suspension Group G – butelka z zakraplaczem zawierająca 3 ml niebieskiego lateksu opłaczczonego 
uczulonymi przeciwciałami króliczymi  przeciwko antygenom Streptococcus grupa G. Cząsteczki lateksu 
zawieszone są buforze o pH=7,4, konserwowanym 0,098% azydkiem sodu 
 
Uwaga: 
Każdy z komponentów zestawu występuje także oddzielnie: 
 

Odczynnik Nr kat. Wielkość opakowania Ilość oznaczeń 
Blue Latex Suspension Group 
A 

PL.031 3 ml 60 oznaczeń 

Blue Latex Suspension Group 
B 

PL.032 3 ml 60oznaczeń 

Blue Latex Suspension Group 
C 

PL.033 3 ml 60 oznaczeń 

Blue Latex Suspension Group 
D 

PL.034 3 ml 60 oznaczeń 

Blue Latex Suspension Group 
F 

PL.035 3 ml 60 oznaczeń 

Blue Latex Suspension Group 
G 

PL.036 3 ml 60oznaczeń 

Extraction Reagent 1 PL.037 3,2 ml 60oznaczeń 
Extraction Reagent 2 PL.038 3,2 ml 60oznaczeń 
Extraction Reagent 3 PL.039 2 x 8  ml 60oznaczeń 
Polyvalent Positive Control PL.040 2 ml -------- 
Karty z polami reakcyjnymi    PL.092-48 48 sztuk ----------- 
Bagietki do mieszania PL.091 300 sztuk ------------ 
 
Ostrzeżenia: 
 

1. Nie używać zestawu po wygaśnięciu daty ważności podanej na etykiecie. 
2. Niektóre reagenty zawierają azydek sodu, jako konserwant,  dlatego zalecana jest szczególna 

ostrożność podczas operacji. Azydek sodu może wchodzić w reakcje z ołowiem i miedzią tworząc 
wybuchowe azydki z tego też powodu w trakcie usuwania odczynników pozostałości należy spłukać 
dużą ilością wody, co zapobiega tworzeniu się azydków.   
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PROLEX™ Streptococcal – Select Grouping Latex Kit REF. PL.030 
 
3. Odczynniki ekstrakcyjne zawierają odczynniki żrące. W przypadku kontaktu ze skórą, zanieczyszczoną 

skórę umyć wodą z  mydłem.  
4. W  przypadku kontaktu z oczami, należy płukać przy otwartej powiece przez 15 minut. W razie 

konieczności skontaktować się 
         z lekarzem specjalistą 
5. Próbki kliniczne, podłoża hodowlane, należy traktować jako odpad zakaźny i postępować z nimi w 

sposób przewidziany  
         dla odpadów   zakaźnych 
6. Wszystkie czynności przy wykonaniu badania wykonywać zgodnie  z dołączoną do zestawu instrukcją 

użytkowania 
7. Zestaw przeznaczony jest tylko do profesjonalnego użycia in vitro 

 
Przechowywanie: 
 
 odczynnik przechowywać w szczelnie zamkniętych oryginalnych opakowaniach w temp. 2-8°C. 
       Nie zamrażać. Odczynniki przechowywane w zalecanych warunkach pozostają stabilne do upływu 
       terminu ważności podanej na opakowaniu. 
         

 
Materiały niezbędne do wykonania testu, nie będące  w zestawie: 

 ezy 
 pipety Pasteura 
 probówki szklane o wymiarach 12x75 mm lub inne 
 stoper 
 pojemniki na odpady  
 szczepy wzorcowe do kontroli zestawu:  
 Streptococcus pyogenes grupa A (ATCC 19615) 
  Streptococcus sp. grupa B (ATCC 12386) 
  Streptococcus sp. grupa C (ATCC 12388) 
  Enterococcus faecalis grupa D (ATCC 19433) 
  Streptococcus sp. Type 2 grupa F (ATCC 12392) 
  Streptococcus sp. Grupa G (ATCC 12394) 
 Escherichia coli ATCC 25922 
 Klebsiella pneumoniae ATCC 13883 
 Staphylococcus aureus ATCC 25923 
 Haemophilus influenzae typ b  ATCC 10211 

 
 
Próbki do badania: 

1. szczepy bakteryjne z 18-24 h  hodowli na podłożu Columbia LAB-AGAR™ +5%KB (PP1190) – kolonie ze 
strefą hemolizy beta, 

2. szczepy bakteryjne z 18-24 h hodowli na podłożu Blood LAB-AGAR™ +5%KB (PP1110) – kolonie ze 
strefą hemolizy beta, 

3. szczepy bakteryjne z 18-24 h hodowli na innym podłożu agarowym z dodatkiem krwi –  kolonie  
       ze strefą hemolizy beta. 
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PROLEX™ Streptococcal – Select Grouping Latex Kit REF. PL.030 
 
Procedura wykonania testu: 
Bezpośrednio przed użyciem odczynniki doprowadzić do temperatury pokojowej (20-28°C) 

1. Przygotować i oznakować probówkę. 
2. Do probówki dodać 1 kroplę Extraction Reagent 1 (żółty). 
3. Za pomocą ezy zebrać kilka (1-4)  charakterystycznych  kolonii z pożywki agarowej z krwią i wymieszać 

z odczynnikiem Extraction Reagent 1 . 
        
 Uwaga: jeżeli kolonie są małe, należy wybrać więcej kolonii o podobnej morfologii, tak aby  po zmieszaniu 
                     z odczynnikiem uzyskać widoczną zawiesinę 
 
4. Dodać 1 kroplę Extraction Reagent 2 ( czerwony). 
5. Delikatnie wstrząsać probówką przez 5-10 sekund. 
6. Dodać 5 kropli Extraction Reagent 3 (niebieski) i delikatnie wstrząsać probówką przez 5-10 sekund 
7. Odczynniki lateksowe dokładnie wymieszać i nanieść po 1 kropli każdego odczynnika lateksowego 

(A,B,C,D,F i G) na pola reakcyjne. 
8. Obok kropli z odczynnikiem grupowym nanieść za pomocą pipety Pasteuera na każde pole reakcyjne 

po1 kropli  przygotowanej zawiesiny ekstrakcyjnej (wielkość kropli powinna odpowiadać wielkości 
kropli odczynnika). 

9. Przy pomocy bagietki (do każdego pola reakcyjnego innej) zmieszać poszczególne odczynniki z 
zawiesiną. 

10.  Kołysać płytkę ruchem kolistym przez 1 minutę. 
11. Obserwować aglutynację bez używania przyrządów powiększających. 

 
 
Interpretacja: 
 
Reakcja dodatnia-     jeżeli po upływie 1 minuty w danym polu reakcyjnym występuje  
        aglutynacja w postaci kłaczków widoczna gołym okiem. Badany szczep należy  
                                     do danej   grupy serologicznej. 
 
W przypadku, gdy ekstrakt zawiera dużą ilość antygenów aglutynacja zachodzi szybko z wytworzeniem dużej 
ilości kłaczków. W sytuacji, kiedy ekstrakt zawiera mniejsze ilości antygenów, reakcja aglutynacji zachodzi 
wolniej, z mniejszą ilością kłaczków 
 
Reakcja ujemna- jeżeli po upływie 1 minuty w danym polu reakcyjnym pozostaje jednorodna 
     Zawiesina. 
 
Kontrola jakości: 
 
Każda seria PROLEX™ Streptococcal – Select Grouping Latex Kit (reagenty ekstrakcyjne, odczynniki lateksowe 
dla poszczególnych grup A,B,C,D,F i G, poliwalentna kontrola pozytywna) , przed dopuszczeniem do obrotu  
oraz w trakcie przechowywania, poddawane są kontroli pozytywnej ze szczepami wzorcowymi, wymienionymi 
w części Materiały niezbędne do wykonania testu, nie będące  w zestawie . 
Ponadto każdy odczynnik lateksowy oceniany jest na brak występowania reakcji krzyżowych z następującymi 
szczepami: Escherichia coli ATCC 25922, Klebsiella pneumoniae ATCC 13883, Staphylococcus aureus ATCC 
25923 i Haemophilus influenzae typ b  ATCC 10211. 
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PROLEX™ Streptococcal – Select Grouping Latex Kit REF. PL.030 
 
 
Uwaga: 
Powyższa procedura jest także zalecana do okresowej kontroli poprawności działania testu przez użytkownika 
zestawu. 
 
 
 
Wyjaśnienia symboli:    Data ostatniej aktualizacji: 20.08.2022 
 

 


