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Zastosowanie 

 

Liofilizowane osocze królicze z EDTA przeznaczone do wykrywania clumping factor (CF) i koagulazy – enzymów 

produkowanych przez Staphylococcus aureus. EDTA spełnia rolę antykoagulantu zapobiegającego koagulacji 

osocza przez inne mikroorganizmy niż Staphylococcus. 

 

Osocze królicze znajduje zastosowanie w różnicowaniu gronkowców na podstawie wykrywania : 

� clumping factor (CF) w teście szkiełkowym 

� Koagulazy w teście probówkowym.  

 

Skład 

 

Kod Wielkość opakowania Ilość rozcieńczalnika- 

woda destylowana 

Przybliżona ilość oznaczeń  

w teście probówkowym 

PL.850-10 1 fiolka 10 ml 20 

PL.850-20 1 fiolka 20 ml 40 

PL.850-30 1 fiolka 30 ml 60 

 

Materiały wymagane: 

 

1. Sterylna woda destylowana 

2. jałowe probówki o wymiarach 12 x 75 mm 

3. Sterylne pipety pojemności. 1 ml 

4. Szkiełka podstawowe 

5. Szczepy kontrolne: koagulazo-pozytywny i koagulazo- negatwyny 

 

Przygotowanie osocza: 

 

Do fiolki dodać odpowiednią ilość sterylnej wody destylowanej zgodnie z powyższą tabelą. Mieszać ostrożnie 

ruchem okrężnym do całkowitego rozpuszczania liofilizatu. 

 

Materiał do badań: 

1. Czyste kolonie bakterii o następujących cechach: 

Charakterystyczne morfologicznie dla Staphylococcus aureus kolonie na odpowiednim podłożu hodowlanym 

Gram-dodatnie ziarenkowce 

Katalazo –dodatnie 

2. Do wykonania testu używać 2 - 4 kolonii (1 oczko ezy) badanego szczepu 

 

Wykonanie oznaczenia: 

 

Oznaczanie clumping factor (CF) – test szkiełkowy: 

1. na czystym szkiełku podstawowym umieścić obok siebie 1 kroplę uwodnionej plazmy i 1 kroplę 0,85% 

chlorku sodu  

2. w każdej z kropli zawiesić za pomocą ezy badane szczepy bakterii. Gęstość zawiesiny w przybliżeniu 

powinna odpowiadać gęstości mleka 

3. mieszać przez 1 minutę, pojawiające się w tym czasie  „kłaczki” w kropli uwodnionej plazmy świadczą o 

obecności czynnika CF (Staphylococcus aureus) 
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Uwaga: pojawienie się „kłaczków” po upływie 1 minuty jest wynikiem wątpliwym. W przypadku wyniku 

wątpliwego lub ujemnego w teście szkiełkowym, należy wykonać test na wytwarzanie koagulazy w teście 

probówkowym.  

 

 

Oznaczanie zdolności do wytwarzania koagulazy – test probówkowy  

 

Przygotowanie probówek z osoczem: 

 

Do jałowych probówek (12 mm x 75 mm) dodać po 0,5 ml uwodnionego osocza. Probówki oznakować i test 

wykonać następująco: 

  

1. Do 0,5 ml uwodnionej plazmy dodać oczko ezy 18-24 –godzinnej hodowli agarowej, bądź 0,5 ml 

hodowli bulionowej. W ten sam sposób należy przygotować kontrolę ze znanym szczepem koagulazo-

dodatnim i koagulazo – ujemnym 

2. Inkubować w temperaturze 37±1°C przez 4 godziny. Odczyty wykonać po 1, 2, 3 i 4 godzinach, wyraźny 

skrzep osocza osocza w probówce świadczy o wytwarzaniu koagulazy (Staphylococcus aureus). Osocze, 

które nie skrzepło po 4 godzinach , należy inkubować w temperaturze pokojowej do 24 godzin i po tym 

czasie odczytać ostateczny wynik. 

 

 

Interpretacja: 

� wyraźny skrzep po 3 - 4 h lub 24 h – wynik testu dodatni – szczepy wytwarzają koagulazę. 

� brak skrzepu  - wynik testu ujemny – szczepy nie wytwarzają koagulazy. 

 

Kontrola jakości użytkownika: 

 

Staphylococcus aureus ATCC 25923                         – kontrola pozytywna  

Staphylococcus epidermidis ATCC 12228                 – kontrola negatywna 

 

Warunki przechowywania: 

 

Liofilizowane osocze przechowywać w temp. 2-8 ° C 

Uwodnione osocze zabezpieczoną przed wyparowaniem i kontaminacją można przechowywać do 7 dni  

w  temp. 2-8 °C lub nie dłużej niż 1 miesiąc w temp. – 20 °C. 

 

Uwaga:  w przypadku przechowywania plazmy uwodnionej – przed powtórnym użyciem należy przeprowadzić 

test kontrolny  z zastosowaniem szczepów wzorcowych. 

 

Przeznaczenie 

 

 Produkt przeznaczony tylko do diagnostyki in vitro 

 

Zgodnie z technikami aseptycznymi  oraz zaleceniami dotyczącymi minimalizacji zagrożenia mikrobiologicznego 

podczas wykonywania wszelkich procedur, po użyciu płytki i probówki z hodowlami , zakażony materiał przed 

utylizacją należy wysterylizować  w autoklawie w 121°C przez 15 min. 
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Opakowanie: 

 

10 fiolek x 10 ml Ref. PL.850-10 

10 fiolek x 20 ml Ref. PL.850-20 

10 fiolek x 30 ml Ref. PL.850-30 

 

 

 

 


