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Odczynniki do barwienia metodą Ziehl - Neelsena  
 

Zestaw odczynników do barwienia bakterii kwasoopornych metodą Ziehl – Neelsena. 
 
Skład zestawu: 
 
Odczynnik Opakowanie Ref. 
ZN Carbol Fuchsin 1 l PL. 7019 
ZN Differentiator 1 l PL. 7025 
Methylene Blue 1 l PL. 7028 
  
Opis: zestaw odczynników do barwienia prątków metodą Ziehl - Neelsena . Metoda barwienia polega na 
odróżnienia bakterii kwasoopornych i niekwasoopornych. Te ostatnie barwią się na niebiesko pod dodaniu 
błękitu metylenowego podczas gdy bakterie kwasooprone pozostają czerwone 
 
Technika barwienia na gorąco: 
Utrwalony preparat ułożyć na mostku nad wanienką do barwienia i wykonać następujące czynności: 
1. Nalać na całą powierzchnię preparatu  i szkiełka podstawowego ZN Carbol Fuchsin. 
2. Preparat podgrzewać od dołu płomieniem palnika do ukazania się pierwszych obłoczków pary wodnej.     
                Czynność tę powtórzyć trzykrotnie  przerwami trwającymi do zaniku obłoczków pary wodnej. 
3. Po zlaniu barwnika preparat spłukać wodą. 
4. Odbarwiać preparat za pomocą ZN Differentiator, nanosząc go kroplami do zupełnego odbarwienia 
5. Spłukać preparat wodą destylowaną. 
6. Nanieść na szkiełko Methylene Blue i pozostawić na 1 minutę 
7. Spłukać wodą preparat wodą destylowaną 
8. Wysuszyć preparat bibułą lub pozostawić do wyschnięcia w temperaturze pokojowej 
9. Na wysuszony preparat nanieść kroplę olejku immersyjnego (Immersion Oil, nr kat. PL.396) 
10. Oglądać pod mikroskopem 
 
Typowe prątki wybarwiają się na kolor czerwony. Pozostałe niekwasooporne bakterie mogące znajdować się w 
badanym materiale wybarwiają się na niebiesko. 
 
Technika barwienia na zimno: 
Utrwalony preparat położyć na mostku nad wanienką do barwienia i wykonać następujące czynności: 

1. Nalać na całą powierzchnię preparatu  i szkiełka podstawowego ZN Carbol Fuchsin i pozostawić na 5 
minut. 

2. Spłukać preparat wodą destylowaną. 
3. Odbarwiać przez 2-3 minuty roztworem ZN Differentiator, co kilkanaście sekund zmieniać go na 

świeży, aż odbarwi acz spływający ze szkiełka nie będzie zabarwiony na czerwono. 
4. Spłukać preparat wodą destylowaną. 
5. Nanieść na  cała powierzchnię szkiełka Methylene Blue i pozostawić na 4 minuty. 
6. Wysuszyć preparat bibułą lub pozostawić do wyschnięcia w temperaturze pokojowej. 
7. Na wysuszony preparat nanieść kroplę olejku immersyjnego (Immersion Oil, nr kat. PL.396). 
8. Oglądać pod mikroskopem. 

 
Typowe prątki wybarwiają się na kolor czerwony. Pozostałe niekwasooporne bakterie mogące znajdować się w 
badanym materiale wybarwiają się na niebiesko. 
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Odczynniki do barwienia metodą Ziehl - Neelsena  
 
 
Ostrzeżenia: 
 
 odczynniki do użytku in vitro 
 podczas pracy postępować z ostrożnością zalecaną dla chemikaliów 
 
Warunki przechowywania: 
 
 odczynniki przechowywać w temperaturze pokojowej w szczelnie zamkniętych opakowaniach 
 
Wyjaśnienie symboli:    Data ostatniej aktualizacji: 20.08.2022 
 

 


